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自動コース

操作方法

❶ 「入 /切」ボタンを押します。
5 分間入力がなければ、自動的に電源が切れます。

❷

お好きなコースのボタンを押します。
リクライニングが少しの間動きます※。その後、指圧点検索中のラ
ンプが点灯し、指圧点の検索を行ないます。
※	リクライニングが少しでも倒れている状態でコースを選択した時は、背もたれが動

かない場合があります。

【お願い】
深く椅子に腰かけ、楽な姿勢で枕に頭を置いてください。
体が浮いていると正確に指圧点を検索できません。

❺
コースが終了します。
もみ玉が収納位置（背もたれ上部）まで戻ります。その後リモコンの電源は切れますが、リ
クライニング・フットレストの上下調節はご使用になれます。

❸
肩位置調節ができます。
肩位置微調節ボタンでもみ玉を上下に調節できます。→P16参照

調節しなくてもよい場合はそのままにしておきます。

❹

コースが始まります。
指圧点の検索が完了すると、検索完了のランプが点灯し、コースが
始まります。

コース動作中はエアーの強さの調節または解除ができます。

自動コースの注意点

自動コースはコース選択時にリクライニングが自動で倒れる場合があります。ご使用時には後ろ側に人や
障害物がないことを確認し、使用中に人が近づかないよう注意してください。

エアーマッサージの強さの調節

各部位ごとに強さの調節または解除を行うことができます。
各ボタンを押すごとに弱⇒中⇒強⇒切の順に切り換えること
ができます。

（コース開始時は中に設定されています。）
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注意

●	マッサージの刺激が強いと感じたときは、この取扱説明書にしたがい刺激を弱くしてください。それでも強いと感じると
きは、使用を中止しサービスセンター（裏表紙に記載）にご相談ください。
→強い刺激のままで使用を続けるとケガのおそれがあります。

●	もみ玉が上下する部分や、背もたれと座のすき間や可動部に手や足を入れないでください。また、髪飾り、ネックレスなど
のかたい物をつけて本機を使用しないでください。

●	脚部のマッサージ中にフットレストから脚が抜けた場合、無理に脚を入れないでください。
●	マッサージの使用は1回15分以内にしてください。同一箇所への連続してのご使用は5分以内にしてください。

→長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やケガの原因になります。 
1日当たりのマッサージは通算して30分程度を目安にしてください。

コース変更
コース終了まで待つことなく、動作中に他のコースに切り換
えられます。ただし、コースの途中でも、30分経つとマッサー
ジは一度終了するようになっています。

自動コース→自動コース
自動コース実行中に他の自動コースボタンを押すと､もみ玉
が一度収納状態に戻り､再度自動指圧点検索動作から開始し
ます。

自動コース→自由選択コース
自動コース実行中に自由選択コースのボタンを押すと、押し
た時点で自動コースは中断し、選択した動作が始まります。
ローラーを選択した場合は、指圧点検索後に動作が始まりま
す。

（エアーマッサージを選択する場合は、もみやたたきなどの動作を先に選択す
るか、[入/切]ボタンを押して、自動コースを終了してから選択してください。）

コースの途中終了
途中で終了する場合は、動作中に [ 入 / 切 ] ボタンを押して
ください。収納動作を行なった後で停止します。

緊急時や動作中に異常を感じたときは、[ 急停止 ] ボ
タンを押してください。その場で動作が停止します。
安全確認後、[ 入 / 切 ] ボタンを押してください。収納動作
を行なった後で停止します。

ご使用される方の体型によって、肩位置が若干ずれる場合があります。
その場合は肩位置の調節を行ってください。

▲
押している間もみ玉が
上に動き続けます。

▼
押している間もみ玉が
下に動き続けます。

肩位置の調節
肩位置が合っていないときは、肩位置微調節ボタンで肩位置を調節して
ください。

高すぎる

低すぎる

適切な位置
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自由選択コース

もみ・たたきを選択している時
マッサージしたい位置にもみ玉の位置を調節できます。

▲ 押している間、もみ玉が上に動き続けます。

▼ 押している間、もみ玉が下に動き続けます。

背筋ローラーを選択している時
上昇と下降が切り換わります。

▲ 下降中に押すと上昇に切り換わります。

▼ 上昇中に押すと下降に切り換わります。

部分ローラーを選択している時
部分ローラー範囲の中心位置が調節できます。
ボタンをはなした位置を中心に動作します。

▲ 押している間、もみ玉が上に動き続けます。

▼ 押している間、もみ玉が下に動き続けます。

自由選択コースの動作説明
①〜③のマッサージメニューの中からそれぞれお好みのマッサージ動作を選択し、組み合わせることができます。

①もみたたき

ボタン 内容

もみ、たたきを行います。
ボタンを押すごとにもみ⇒たたき⇒もみ＆たたき
⇒切と切り換えることができます。
選択した動作のランプが点灯します。

②ローラー

ボタン 内容

上下運動のみで背筋のばし、部分背筋のばしを
行います。（指圧点を検索します）

ボタンを一度押すごとに背筋ローラー⇒部分ロー
ラー⇒切と切り換えることができます。
選択した動作のランプが点灯します。

③エアーマッサージ

ボタン 内容

座のエアーマッサージを行います。
ボタンを一度押すごとに弱⇒中⇒強⇒切と切り換
えることができます。
選択した強さのランプが点灯します。

脚のエアーマッサージを行います。
ボタンを一度押すごとに弱⇒中⇒強⇒切と切り換
えることができます。
選択した強さのランプが点灯します。

●もみ玉の位置が最上部（最下部）にあるときに、さらに上昇（下降）を選択すると「プププ」と警告音が鳴ります。

注意！一度も、もみたたきやローラ−を選択していない場合、肩位置微調節ボタンを押しても動作しません。

もみ玉の位置の調節
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操作方法

❶
「入 /切」ボタンを押します。

5分間入力がなければ、自動的に電源が切れます。

❷
お好きなマッサージのボタンを
押します。
もみたたき+ローラー +エアーマッサージをお選
びください。

❺

コースが終了します。

もみ玉が収納位置（背もたれ上部）まで戻ります。
その後リモコンの電源は切れますが、リクライニ
ング・フットレストの上下調節はご使用になれま
す。

❸

肩位置調節ができます。
（ローラー選択時）

肩位置微調節ボタンでもみ玉を上下に調節できま
す。→P16参照

調節しなくてもよい場合はそのままにしておきます。

❹

コースが始まります。

指圧点の検索が完了すると、検索完了のランプが
点灯し、コースが始まります。
コース動作中でも、動作の変更やエアーの強さの
調節ができます。

自由選択コースの指圧点検索について

もみたたきや座または脚エアーを選択したあと、ローラーを
選択すると、動作を一時中断し、指圧点検索を行います。　

（一度でも指圧点を検索している場合、検索は行いません）

コース変更

自由選択コース→自動コース
自由選択コース実行中に自動コースボタンを押すと､もみ玉が一度収納状態に戻り､再度自動指圧点検索動
作から開始します。ただし、コースの途中でも、30分経つとマッサージは一度終了するようになっていま
す。

コースの途中終了
途中で終了する場合は、動作中に[入/切]ボタンを押してください。収納動作を行なった後で停止します。
緊急時や動作中に異常を感じたときは、[急停止]ボタンを押してください。その場で動作が停止し
ます。安全確認後、[入/切]ボタンを押してください。収納動作を行なった後で停止します。
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故障かな？と思ったら
次の点検をしていただき、それでもなお異常のあるときは事故防止のため、ただちに使用を中止し、
電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはお近くのサービスセンター（裏表紙
に記載）までご相談ください。

状態 原因と直し方

左右のもみ玉の位置が
ずれている。

交互たたき機構を採用しているため、構造上
発生するもので、故障ではありません。 構

造
上
発
生
す
る
も
の
で
異
常
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

エアーマッサージ中、リ
クライニングさせたり、
フットレストを昇降さ
せるとエアーマッサー
ジが止まってしまう。

安全のため、背もたれの角度調節時やフットレストの昇降時はエ
アーマッサージが止まるようになっています。→Ｐ12・13参照

もみ玉が上部へ移動し
て止まってしまった。

オートタイマー機能により、マッサージ終了時にもみ玉が体に干
渉しないように上部へ移動するようになっています。

マッサージ中にもみ玉
が途中で止まる。

もみ玉に必要以上の力が加わると、動きが止まることがありま
す。体を浮かせぎみにするか、リクライニングを軽く起こしてご
使用ください。
(特に体重100㎏以上の方がご使用になるときはご注意ください。)

リモコンの急停止のラ
ンプとコースのランプ
が点滅している。

本体右前部のPOWER(主電源)スイッチを「OFF」にし、5秒ほど
してから電源スイッチを入れ直してください。→Ｐ9参照

点
検
後
、
な
お
異
常
が
あ
る
場
合
は
、
た
だ
ち
に
使
用

を
中
止
し
て
く
だ
さ
い
。

自動指圧点検索がうま
くいかない。
(もみ玉が肩の高さに合っていな
い。)

椅子に深く腰かけて頭を枕にあててください。指圧点検索直後
に肩位置微調節ボタンで肩位置を調節できます。→Ｐ10・16参照

リモコンのボタンを押
しても正常に動作しな
い。または電源が入ら
ない。

次の点検を行ってください。
①電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますか。→Ｐ9参照
②本体右前部のPOWER(主電源)スイッチは「ON」になっていますか。
　→Ｐ9参照
③ボタンを2つ同時に押していませんか。

電源コード、電源プラグ
が異常に熱い。 ただちに使用を中止してください。

1.5㎝

1.5㎝

お買い上げの販売店、またはお近くのサービ
スセンターまでご相談ください。

サービスマン以外の人は分解や修理は行なわないでください。
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動作時の音 構造上やむを得ず発生するもので、性能などに影響はありません。

動作中は下記のような作動音がします。

たたきを伴う動作時の音 ゴトゴト音

もみ動作時のもみ玉と布のすれる音 キュッキュッ音
ギュウギュウ音

もみ玉の昇降、もみ動作時の音 ウィーン音

エアーマッサージ中の音 コツコツ音

エアーポンプの音 ブーン音

エアーの排気音 シュー音

リクライニング昇降時の音 ウィーン音

安全のために商品の点検を

安全にお使いいただくために

本体布地（もみ布）は消耗品であり、耐用年数は3年です（使用条件：1日15分コースを2回、
毎日使用した場合）。安全にお使いいただくために、お買い上げ後、耐用年数が過ぎる前にお
買い上げの販売店、またはサービスセンターでの定期点検をおすすめします。
※	ただし使用条件が上記と異なる場合には、耐用年数が変わります。
※	お買い上げ後 5 年ほど経ちましたら、安全のために椅子全体の点検をおすすめします。
点検・修理に要する費用につきましては、お買い上げの販売店、またはサービスセンターにご相談ください。

長期ご使用の場合は商品の点検を

こんな症状はありませんか？
●	スイッチを入れても、動作しないときがある。

●	電源コードに“ひび割れ”や“傷”がある。

●	電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。

●	コゲくさいにおいがしたり、動作中に異常な音や振動がする。

●	自動的にタイマーが切れないときがある。

●	その他の異常や故障がある。

左記のような症状があれ
ば、故障や事故の防止の
ため使用を中止し、電源
プラグをコンセントから
抜き、必ずお買い上げの
販売店または、サービス
センターに点検をご依頼
ください。
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Q&A

ホットカーペットの上に椅子を置いても
いいですか？

火災のおそれがありますのでホットカー
ペットの上に置くのはおやめください。

椅子は重量物ですので、ホットカーペットの
発熱体を痛め、そこから発火するおそれがあ
ります。→P7参照

フローリングや床暖房の上に設置しても
大丈夫ですか？

設置しても大丈夫です。

ただし、床を傷つけるおそれがあるので、カー
ペットなどを敷き、その上に椅子を設置する
ことをお勧めします。(畳等も同様です)
→P7参照

体重が重くても大丈夫ですか？

体重 100㎏までの方のご使用を推奨し
ております。

体重100㎏以上の方がご使用になる場合は、
少し体を浮かせぎみにしてご使用ください。

マッサージをより強くするにはどうすれ
ばいいですか？

次のことを行なってみてください。

●	深く腰かけ背もたれに体重がかかるよう
に座る。

●	背もたれを倒す。→ P13 参照

●	背パッド裏の緩衝パッドを抜き取る。（装着

している場合）→ P11 参照

以上の方法でより強くマッサージを行うこと
ができます。

マッサージをより弱くするにはどうすれ
ばいいですか？

次のことを行なってみてください。

●	背もたれを起こす。→ P13 参照

●	緩衝パッド ( 薄 ) や緩衝パッド ( 厚 ) を背
パッド裏に入れる。→ P11 参照

●	指圧パッドまたは指圧シートを抜き取る。
（装着している場合）→ P11 参照

以上の方法でより弱くマッサージを行うこと
ができます。

緩衝パッドを 2 枚重ねて使ってもいいで
すか？

2 枚重ねての使用はおやめください。

緩衝パッドを2枚重ねてご使用になると、か
えって身体をいためるおそれがあります。

マッサージ中やコースが終了したときに
リクライニングが自動で動きますか？

コース終了時には自動でリクライニング
が動くことはありません。

ただし、選択したコースによっては、コース中
にリクライニングが自動で動きます。

身長が 150㎝未満の人や 180㎝以上の
人でも使えますか？

お使いいただけます。

指圧点検索の際に肩位置が合わない場合があ
りますので、以下の方法でご使用することを
おすすめします。
身長の低い人…リクライニングを起こす �→P13参照

身長の高い人…リクライニングを倒す �→P13参照

指圧点検索後に肩位置を調節する。 →P16参照
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誤って水をかけてしまった。どうすれば
いいですか？

感電のおそれがあります。ただちに使用
を中止し、次の内容に従ってください。

●	本体右前部の POWER( 主電源 ) スイッチ
を「OFF」にする。

●	電源プラグをコンセントから抜く。
以上のことを行った上、お買い上げの販売店
またはお近くのサービスセンターにご相談く
ださい。

問い合わせ先を教えてください。

下記のフリーコールにおかけください。

1 ヶ月の電気代はいくらですか？

1 日 15 分、毎日ご使用いただいた場合、
1 ヶ月で約 17 円です。

（2009年7月現在 当社調べ）

フリーコール 0120-129-011
※携帯電話・PHS からもご利用になれます。

フリーコール 0120-772-294
※携帯電話・PHS からもご利用になれます。

製品に関するお問い合わせ�ご質問など

全国どこからでも無料でご利用いただけます

【受付時間】土�日�祝を除く平日 9：00～17：00

点検や修理などに関するお問い合わせ
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保管の仕方

●	汚れやホコリをとった後、湿気の少ない場所に保管してください。

●	ご使用にならない時は、カバーなどをかけ、ホコリがつかないようにしてください。

●	ペットがコードをかむこと等を防止するため、保管中も本機の周辺にペットを近づけないように
してください。

注意 ●	直射日光が当たる場所や、ストーブの近くなど直接高温になる場所には設置しないでください。

お手入れの仕方

注意 ●	お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでくださ
い。

【背パッド・各カバーのお手入れ】
汚れがついたときは、少量の中性洗剤を溶かしたぬるま湯に柔らかい布をひたし、かたくしぼって
から拭き取ってください。

注意 ●	ビニールや室内の壁紙等に長時間接触させると、変色の原因となります。

【リモコンのお手入れ】
リモコンについた汚れは、乾いた布で拭き取ってください。

●絶対にぬれたタオルなどで拭かないでください。→故障の原因になります。

【その他のプラスチックのお手入れ】
少量の中性洗剤を溶かしたぬるま湯に柔らかい布をひたし、かたくしぼってから拭き取り、洗剤が
残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。

●アルコール、その他の溶剤やみがき粉などでのお手入れは傷、変色、ひび割れの原因となりますので使用しないでく
ださい。

保管とお手入れの仕方
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アフターサービスについて

1. 保証書について
この製品には保証書を別途添付しております。保証書はお買い上げの販売店にて「販売店・購入日」
などの所定事項を記入してお渡ししていますので、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保
管してください。（修理の際、必要となります。）保証期間は、お買い上げ日より１年間です。ただし、
この製品は日本国内専用ですので、日本国外でご使用になられた場合は、保証期間中でも保証書は
無効となります。また、一般家庭以外（業務用など）でご使用の場合は、保証期間中でも有料修理
とさせていただきます。

2. 修理を依頼されるとき
修理を依頼される前に、19～20ページの「故障かな？と思ったら」をよくお読みください。点検後、
まだ異常がありましたらお買い上げの販売店へ次のことをご連絡の上、ご依頼ください。

●	保証期間中は
修理の際、保証書をご提示ください。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読み
ください。

●	保証期間が過ぎている場合は
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって製品機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修
理させていただきます。

●	補修用性能部品の最低保有期間
弊社はこの電気マッサージ器の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しております。（ただし、縫
製部品は除きます。）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●	日本国外でご使用になられた場合、修理をお断りする場合があります。

●	アフターサービスについてご不明な点は
お買い上げの販売店、またはフリーコール（裏表紙に記載）にお問い合わせください。

●	販売店にご依頼になれない場合は
フリーコール（裏表紙に記載）にご連絡ください。

1）	お名前・ご住所・お電話番号
2）	販売名…25ページの仕様欄、または、本体裏カバーに貼っ	てある社銘板を

ご覧ください。
3）	製造番号…本体裏カバーに貼ってある社銘板をご覧ください。
4）	お買い上げ日
5）	故障の状態（できるだけ詳しくお知らせください。）

例）リモコンのランプが右図のよう
に点滅している場合は、点滅し
ているランプのコース名をお知
らせください。

家庭用電気マッサージ器
許可番号　31B2X00003
0AKBZX＊＊＊＊＊＊＊＊

鳥取県西伯郡大山町高田 1220番地

 50-60Hz　120W　定格時間 30分

管理医療機器

製造番号

ないでください。 ■使用にあたっては取扱説明書を参照してください。
。　　　　　　　 ■サービスマン以外の人は分解・修理をしないでください。

ディカルチェア　X.1 FMC-7＊＊(＊＊)

例：血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう、急性静脈りゅう、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など。　
る人
してください。
高度な末梢循環障害による知覚障害のある人　◎骨粗しょう症の人やせきついの骨折、急性[とう痛性]疾患の人　
期または出産直後の人　◎施療部位に創傷のある人　◎リウマチ症、痛風などにより関節が変形している人　
ん怠感、悪寒、血圧の変動など］の強い時期。衰弱しているとき。　◎内臓疾患などの急性症状のある人　
い体内植込み型医用電気機器を使用している人 ◎悪性のしゅようのある人 ◎捻挫 肉離れなどの炎症性の人

警告

製造番号
販売名

社銘板の位置
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仕様

販売名 ファミリーメディカルチェア　X.1　FMC-701

使用電源 AC100V

定格消費電力 102W

定格周波数 50–60Hz

定格時間 30分

電撃に対する保護の形式 クラス0Ⅰ機器

上

半

身

も み 速 さ 最小約10回/分、最大約32回/分

た た き 速 さ 最小約180回/分、最大約500回/分

上 下 移 動 速 さ 約28秒で1往復（約4.1cm/秒）

マッサージ範囲 約69cm（部分ローラーのとき約15cmの範囲で自動反復）

自動コース メディカルコース：4種類　　集中コース：2種類

自由選択コース 7種類（一部自動指圧点検索機能付き）

エアー圧力 約37kPa

オートタイマー 約15分（自動コース時は異なります）

フットレスト調節範囲 約9cm(手動調節)

リクライニング角度 水平面に対して約115̊ ～ 約165̊ 無段階（電動リクライニング）

本体の寸法
幅約70cm×奥行約116（161）cm×高さ約103（62）cm
奥行・高さの（　）内の数字は最大リクライニングおよびフットレスト水平時

重量 約58kg

外装布地 合成皮革

付属品 電源コード・緩衝パッド（厚）/（薄）・指圧パッド×2個・指圧シート×2個

包装 1梱包/1台

類別 機械器具（77）バイブレーター

一般的名称 家庭用電気マッサージ器 （JMDNコード 34662000） 管理医療機器

医療機器製造販売業許可番号 31B2X00003

医療機器認証番号 221AKBZX00092000

製造販売元 ファミリー株式会社　鳥取県西伯郡大山町高田1220番地

製造元 ファミリー株式会社
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幅 約70㎝

フットスライド量 約9㎝

  高さ
約103㎝

奥行き 約116㎝

アームレスト
高さ 約49㎝

奥行き（フットダウン時） 約152㎝

奥行き（フットアップ時） 約161㎝

高さ
約62㎝ 枕高さ 

約53㎝
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受付時間  土 • 日 • 祝を除く平日  9 : 00 ～ 17 : 00 サービスセンター

札幌営業所	 〒060-0006	 札幌市中央区北6条西十八丁目1-17	 TEL.(011)640-6655（代）
仙台営業所	 〒984-0047	 仙台市若林区木ノ下三丁目1-2	 TEL.(022)291-3484（代）
東京支店	 〒167-0033	 東京都杉並区清水一丁目8-4	 TEL.(03)3392-7100（代）
名古屋営業所	 〒460-0011	 名古屋市中区大須一丁目35-18	 TEL.(052)223-1641（代）
大阪支店	 〒532-0004	 大阪市淀川区西宮原二丁目1-3	 TEL.(06)4807-9191（代）
広島営業所	 〒733-0033	 広島市西区観音本町一丁目21-5	 TEL.(082)231-0227（代）
福岡営業所	 〒810-0071	 福岡市中央区那ノ津二丁目6-4	 TEL.(092)711-1567（代）

製品に関する問い合わせフリーコール		  0120-129-011

修理等に関する問い合わせフリーコール		  0120-772-294
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